
メディカルチェアー リラックス（ＤＦ－ＭＣＲ） 

 

『組立方法』 

 

①のノブネジをゆるめてください。 

②のツマミをいっぱいまで引きながら、③の肘掛けを差し込みます。 

（＊肘掛けは左右形状が異なりますので、向きに注意して下さい。） 

 

『肘掛け』 

肘掛けは５段階で調整できます。 

ツマミを引きながら肘掛けを任意の高さに調整し、ツマミを放して肘掛けが固定 

されているか確認してください。 

最後にノブネジを固定してご使用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ノブネジ 

②ツマミ 

③肘掛け 

正面図 



『点滴棒』 

 

点滴棒は左右どちらでも御使用頂けます。 

ノブネジでしっかり固定してから御使用下さい。 

 

 

 

 

『リクライニング』 

 

背もたれは無段階で調整できます。 

レバーを下図のように、引いていただくとリクライニングします。 

又、レバーは左右連動式になっていますので左右どちらでも操作できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


