
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｶﾀﾛｸﾞ番号 サイズ（mm） 重量 

MS-300 
シーネ部 40mm×60mm×厚さ 11mm 

ループ長さ 47mm 
約 8g 

MS-300S 
シーネ部 30mm×40mm×厚さ 11mm 

ループ長さ 30mm 
約 4g 

【 禁止、禁忌 】 ● 再使用しないこと 

【 使用目的 】 

新生児点滴時の固定シーネとして使用する。 

【 材質 】  

・メリヤス包帯（ポリプロピレンとポリエステルの混紡） 

・軟質塩化ビニル（内部）   ・ABS樹脂（ループ部） 

・ウレタンスポンジ（内部）  ・ポリエステル（内部） 

【 使用方法 】 

1. 必要に応じてループ部を成型する。 

ループ部にラインを固定します。 

2. 施設の使用基準の固定方法で使用して下さい。 

【貯蔵・保管方法】 

・乾燥した暗所に室温で保管。 

・高温・多湿な場所を避ける。 ・水濡れに注意。 

注意・警告事項 

◆ 本品は一人患者用です。 

◆ 本品は未滅菌品です。 

◆ 本品は補助的な製品であり診断・治療を目的とした製品ではありません。 

◆ ご使用前に製品の破損がないか必ず確認して下さい。 

◆ ご施設でのシーネ固定方法の基準に従って使用して下さい。 

◆ 何度も繰り返し成型することにより ABS樹脂の性質上形状保持ができなくなる場合があります。 

◆ シーネ固定後も常に監視して下さい。（穿刺部および固定による締めすぎに注意） 

◆ シーネ・テープ等による、かぶれ等の皮膚トラブルが生じましたら直ちに使用を中止して下さい。 

◆ 使用による製品の汚れ、破損など性能が劣化した場合には直ちに新しいものと交換して下さい。 

◆ 本品を安全にご使用いただくために、使用上のプロトコル（院内の使用手順・基準）を作成して下さい。 

株式会社メディカルプロジェクト 

 静岡市葵区大鋸町 1番地の 12 

TEL054-252-1141 
2019/12 

 

● 本製品は金属を使用しておりませんので、ＭＲＩ検査

での使用は可能です。（ループ部 ＡＢＳ樹脂） 

新生児用点滴固定シーネ（ループタイプ） 

取扱説明書  MS-300 MS-300S 

取付例 

※重量・サイズはいずれも平均値 

シーネ部 

ループ長さ 


